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Técnica Radiológica em Resolução Endovascular de AAA – FEVAR

Objectivos

• Identificar o protocolo e o circuito do procedimento técnico;

• Conhecer a dose de referência na Angiografia do CHLN-HSM.

Sumário

• Conceito de FEVAR;

• Protocolo técnico;

• Circuito do procedimento;

• Dose de referência.
aorticacorp.com, 2017
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Enquadramento na Instituição

• Realizado em Angiografia (03 / 2013);

• Uniformização do protocolo de aquisição:

• ↓ Risco cirúrgico;

• ↓ Exposição radiológica.

Limitação: Inexistência de sala híbrida – Conversão cirurgia convencional (1).

Angiografia Procedimentos Cirurgia Vascular FEVAR

2016 850 32 14

2017 (1º S) 460 22 6

Hakan Posacioglu, 2015
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FEVAR (Fenestrated Endovascular Aneurism Resolution)

• Prótese fenestrada para óstios viscerais a intervencionar: 2 R; 1 TC; 1 MS.

Protocolo Técnico de Aquisição

Flouroscopia Modo 

Fluoroscopia

Grafia Pulso DDP I

10 f/s Low 5 f/s (6 s) 2 f/s (10 s) 100 ms 70 (≤ 90) kV 125 mA

Foco AEC Grid DRM Filtro Fluoroscopia Filtro Grafia Matriz

Grosso   F 3 (Abd) B (Abd) 1024

• Componentes

• Parâmetros Técnicos

aorticacorp.com, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

1. Femoral → Arco aórtico (0º)

• FOV 36 cm;

• Progressão do fio-guia hidrofílico → Pigtail 5 F → Fio-guia Stiff (Ex. Lunderquist®).

Gustavo S. Oderich MD, 2017 aorticacorp.com, 2017Cook Medical, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

2. Aorta Abdominal (0º)

• FOV 23 cm;

• Prótese fenestrada → Aortografia → Abertura parcial da prótese.

aorticacorp.com, 2017

aorticacorp.com, 2017

Aortografia
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Técnica Radiológica – FEVAR

3. Femoral – Aorta Abdominal (0º)

• FOV 23 cm;

• Progressão do introdutor 18 F (Ex. DrySeal®) até à prótese.

Iths.org, 2017

mayoclinic.org, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

4. Artéria Renal (± 25º)

• FOV 23 → 17 cm;

• Fio-guia hidrofílico + cateter → Fio-guia teflonado (Ex. Rosen® / Amplatz®) distal.

aorticacorp.com, 2017

Orientação da 

Prótese Fenestrada Arteriografia

selectiva

Arteriografia

selectiva
Cateterismo das A. Renais
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Técnica Radiológica – FEVAR

5. Tronco Celíaco (90º)

• FOV 23 → 17 cm;

• Fio-guia hidrofílico + Cateter → Fio-guia teflonado (Ex. Rosen® / Amplatz®) distal.

complexcardiac.com, 2017

thoracickeyac.com, 2017thoracickeyac.com, 2017

Arteriografia

selectiva
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Técnica Radiológica – FEVAR

6. Mesentérica Superior (90º)

• FOV 23 → 17 → 23 cm;

• Fio-guia hidrofílico + cateter → Fio-guia teflonado (Ex. Rosen® / Amplatz®) distal.

complexcardiac.com, 2017
mayoclinic.org, 2017

Arteriografia selectiva 4 Cateterismos 

ostiais
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Técnica Radiológica – FEVAR

7. Artéria Renal (± 25º)

• FOV 17 → 23 cm;

• Bainha longa 7 F (Ex. Flexor®);

• Stent (Ex. Atrium® 6 x 22 mm) → Balão para “Bell button” (Ex. Advance ® 12 x 40 mm).

aorticacorp.com, 2017 aorticacorp.com, 2017

Advanta V 12

Stent recoberto Stent recoberto

Balão

Balão
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Técnica Radiológica – FEVAR

7. Artéria Renal (± 25º)

Arteriografia

selectiva

Controlo pós 

fenestração

Stent expansível 

por balão

Balão em oversizing

“Bell button”
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Técnica Radiológica – FEVAR

8. Tronco Celíaco (90º)

• FOV 17 → 23 cm;

• Bainha longa 7 F (Ex. Flexor®);

• Stent (Ex. Atrium® 7 x 22 mm) 

→ Balão para “Bell button” 

(Ex. Advance ® 12 x 40 mm).

Arteriografia

selectiva

Controlo pós 

fenestração

Stent expansível 

por balão

Balão em oversizing

“Bell button”
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Técnica Radiológica – FEVAR

9. Mesentérica Superior (90º)

• FOV 23 → 36 cm;

• Bainha longa 7 F (Ex. Flexor®);

• Stent (Ex. Atrium® 7 x 22 mm) 

→ Balão para “Bell button” (Ex. 

Advance ® 12 x 40 mm).

Arteriografia

selectiva

Controlo pós 

fenestração

Stent expansível 

por balão

Balão em oversizing

“Bell button”

Cook Medical, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

10. Abdominal (0º)

• FOV 23 cm;

• Fio-guia stiff (Ex. Lunderquist®) até Arco Aórtico;

• Aquisição digital da abertura definitiva da prótese.

World J. Radiol., Dez. 2009World J. Radiol., Dez. 2009World J. Radiol., Dez. 2009
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Técnica Radiológica – FEVAR

11. Abdominal – Pélvico (0º)

• FOV 23 cm;

• Porção inferior da prótese fenestrada → Bifurcação AIE / AII ipsilateral;

• Abertura da prótese principal com óstio contralateral (“EVAR”).

aorticacorp.com, 2017

Arteriografia Prótese: Posicionamento Abertura / Reposicionamento Posição Final
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Técnica Radiológica – FEVAR

12. Abdominal (0º ou ≈ ± 15º)

• FOV 17 → 36 cm;

• Cateterismo do óstio CL → Progressão do Pigtail até ao corpo da prótese e rotação;

• Fio-guia stiff (Ex. Lunderquist®) no Arco Aórtico.

Cook Medical, 2017
Cook Medical, 2017 Korean J. Radiol., Jan. / Fev., 2010
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Técnica Radiológica – FEVAR

13. Pélvico (0º e ± 25º CL)

• FOV 23 cm;

• Porção inferior da prótese principal – AII ipsilateral;

• Prótese contralateral / Extensão.

Arteriografia Prótese: Posicionamento Posição Final

aorticacorp.com, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

14. Pélvico (0º e ± 25º CL)

• FOV 23 cm;

• Porção inferior da Prótese – AII;

• Extensão.

aorticacorp.com, 2017
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Técnica Radiológica – FEVAR

15. Abdominopélvico (0º)

• FOV 23 cm;

• Extremidades e sobreposições;

• Balão (Ex. Coda®) → Adaptação das próteses.

aorticacorp.com, 2017

Balão

Balão Balão

Balão

Balão
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Técnica Radiológica – FEVAR

16. Abdominal / Pélvico (0º) – Controlo Final

• FOV 36 cm;

• Porção superior da prótese fenestrada – AII;

• Angiografia com tempos tardios (“lavagem”) → Pesquisa de endoleaks.

aorticacorp.com, 2017 intervirradiologia.com.br, 2017

A. Schanzer, L. Messina, Journal of the American Heart Association, 2012
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Dados Estatísticos – Exposição Radiológica 

t Exposição

(min)

DAP

(cGy.cm²)

Exposições DEP

(mGy)

Média 105,90 45 968,69 575 5 500

Mínimo 68,90 21 998,93 466 2 500

Máximo 176,20 60 303,10 621 9 400

• Registo de dose de doentes expostos na Angiografia e seu tratamento estatístico;

• Doente com DEP ≥ 3 Gy referenciados para consulta de Dermatologia 10 – 14 D (ICRP, 2000).

Protocolo Técnico de Pós-processamento

• Identificação de todas as imagens reportadas (Ex. Dto / Esq.; Ant. / Post.);

• Imagem (Photo Save) da prótese sem SD e sem contraste (integridade da prótese).
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Síntese

• Protocolo técnico e pós-processamento uniformizado;

• Controlo final: Tempos tardios → Pesquisa de endoleaks;

• Controlo de dose de exposição.

Sugestão de Melhoria

Actualização do equipamento, de modo a permitir aumento da qualidade das imagens fornecidas, 

diminuição da exposição radiológica e do meio de contraste administrado.

Conclusão

Apesar da juventude no CHLN-HSM (4 a) partilhámos a nossa experiência, esperando, com 

a vossa colaboração, optimizar os procedimentos técnicos e os cuidados prestados.

Cook Medical, 2017



Cátia Fernandes (38325@chln.min-saude.pt)

Cristina Lopes (12711@chln.min-saude.pt)

OBRIGADA

G. S. Oderich MD, 2017


